
Złocieniec, 10 czerwca 2008 roku.

ŻYWIECKA FABRYKA

SPRZĘTU SZPITALNEGO FAMED S.A.

34-300 Żywiec

ul. Fabryczna 1

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

nr 3/2008 w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wielofunkcyjnych
ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA
W odpowiedzi na przesłane zapytania przez Żywiecką Fabrykę Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A. w Żywcu w dniu 5.06.2008r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wielofunkcyjnych Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu (zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych), udziela odpowiedzi:

Tabela nr 1

Łóżka do intensywnej opieki medycznej z elektryczną regulacją wysokości z dodatkowym wyposażeniem:

Łóżka – 6 kpl

1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o szerokości całkowitej 965 mm.
2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka posiadającego tylko krążki odbojowe bez listew odbojowych.

3. Zamawiający dopuszcza łóżko z leżem czterosegmentowym, w którym trzy segmenty są ruchome wypełnione odejmowaną siatką.
4. Zamawiający dopuszcza łóżka z funkcją autoregresji.
5. Zamawiający dopuszcza łóżka z akumulatorem umożliwiającym sterowanie łóżkiem w przypadku zaniku zasilania lub przy przetaczaniu łóżka.
6. Zamawiający dopuszcza łóżka z dodatkowym panelem sterującym z możliwością blokowania elektrycznych funkcji łóżka umieszczonym w półce na pościel chowanej pod leże.
7. Zamawiający wymaga kosz na pojemnik urologiczny oraz uchwytu kaczki i basenu. Kosz i uchwyty mają być zamocowane do łóżka. Wymiary kosza mają być takie, aby pomieścił standartowy pojemnik urologiczny.
Szafka przyłóżkowa – 6 szt.
8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki z blatem górnym oraz półki bocznej wykonanego z tworzywa ABS odpornego na wilgoć.
9. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki z 4 podwójnymi kołami jezdnymi w tym dwa z blokadą wykonanymi z tworzywa niebrudzącego podłóg bez elastycznego bieżnika.

10. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki przyłóżkowej z drzwiczkami bez mechanizmu samodomykającego.

11. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki przyłóżkowej z bezstopniową regulacją blatu przy pomocy sprężyny mechanicznej spiralnej.

Stojak do kroplówek na kółkach – 2 szt.

12. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stojaka do kroplówek na kółkach z wysokością regulowaną w zakresie od 1740 do 2450 mm.
Wózek do brudnej bielizny – 2 kpl

13. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka do brudnej bielizny o długości całkowitej 965 mm.

14. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka do brudnej bielizny o wysokości 985 mm.

15. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka do brudnej bielizny bez odboi ochronnych.

16. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka do brudnej bielizny z czterema kołami jezdnymi o średnicy 75 mm.
Tabela nr 2

Łóżka do intensywnej opieki medycznej z elektryczną regulacją wysokości z dodatkowym wyposażeniem:

Łóżka – 4 kpl

17. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o długości 228 cm.

18. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z szyną nierdzewną mocowaną pod segmentem stałym łóżka o długości tego segmentu.

19. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o lepszym zakresie regulacji od 45 do 85 cm.
20. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z poziomowaniem segmentu podudzia przy pomocy sprężyny gazowej z blokadą.

21. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka ze stopniem szczelności IP 54.
22. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z wszystkimi elementami wyposażenia nie przystosowanymi do mycia ciśnieniowymi urządzeniami myjącymi.

23. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka bez optycznego wskaźnika naładowania akumulatora.

Szafka przyłóżkowa

24. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki z blatem górnym oraz półki bocznej wykonanego z tworzywa ABS odpornego na wilgoć.
25. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki z 4 podwójnymi kołami jezdnymi w tym dwa z blokadą wykonanymi z tworzywa niebrudzącego podłóg bez elastycznego bieżnika.

26. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki przyłóżkowej z drzwiczkami bez mechanizmu samodomykającego.

27. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki przyłóżkowej z bezstopniową regulacją blatu przy pomocy sprężyny mechanicznej spiralnej.

W związku z powyższym:

1. Poprawiono „Szczegółowy opis oferowanych łóżek wielofunkcyjnych” – zał. nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

2. Zmieniono termin składania ofert – ulega zmianie ust. V p.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
”1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem jak w ust. I SIWZ należy złożyć do dnia 19.06.2008r., do godz. 10:00 w Sekretariacie Zamawiającego, tel./fax 0-94-36-71-222” 

3. Zmieniono termin otwarcia ofert – ulega zmianie ust. VI p.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
”1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 19.06.2008r. o godz. 11:00 w pokoju biurowym administracji znajdującym się w budynku Szpitala.”
Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
W załączeniu

1. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ


SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA


ul. Kańsko 1


78-520 Złocieniec


tel./fax 0-94-36-71-222
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