
Złocieniec, 12 czerwca 2008 roku.

do wszystkich Oferentów
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

nr 3/2008 w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wielofunkcyjnych
ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA
W odpowiedzi na przesłane zapytania przez "KONKRET" Dagmara Fik w Chełmnie w dniu 11.06.2008r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wielofunkcyjnych Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu (zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych), udziela odpowiedzi:

Tabela nr 1

1. Zamawiający dopuszcza, aby łóżko posiadało segment pleców i uda z możliwością szybkiego poziomowania (CPR)  elektrycznie za pomocą jednego przycisku
2. Zamawiający wymaga aby łóżka posiadały możliwość blokady funkcji łóżka przez personel medyczny, dopuszcza łóżka, które posiadają automatyczne rozłączenie funkcji elektrycznych oraz przycisk świadomej aktywacji elektroniki umieszczony na pilocie i panelu kontrolnym zgodnie z obowiązującą  normą EN 60601-2-38.. 

3. Zamawiający nie wymaga aby regulacja łóżka do wygodnej pozycji siedzącej  „kardiologicznej” odbywała się elektrycznie bez żadnego wysiłku fizycznego dla personelu obsługującego łóżka.  

4. Zamawiający dopuści stojak do kroplówek na kółkach z regulacją wysokości w zakresie od 1200 – 2250 mm.
5. Zamawiający dopuści wózek do brudnej bielizny o konstrukcji ze stali kwasoodpornej.
6. Zamawiający dopuści wózek do brudnej bielizny z pokrywą do worków wykonaną ze stali kwasoodpornej. 

7. Zamawiający dopuści wózek do brudnej bielizny bez odbojów . 

8. Zamawiający dopuści wózek do brudnej bielizny o czterech kołach jezdnych o średnicy 70 mm. 

9. Zamawiający dopuści wózek do brudnej bielizny o wymiarach: szer. całk. 450 mm, dł. całk. 840 mm i wysokość bez kółek 790 mm pod warunkiem, iż jest on przeznaczony do założenia worka o pojemności min. 100 l.
Tabela nr 2

1. Zamawiający wymaga aby łóżka posiadały możliwość blokady elektrycznych funkcji łóżka przez personel medyczny, dopuszcza łóżka, które posiadają automatyczne rozłączenie funkcji elektrycznych oraz przycisk świadomej aktywacji elektroniki umieszczony na pilocie i panelu kontrolnym zgodnie z obowiązującą  normą EN 60601-2-38.

W związku z powyższym:

1. Poprawiono „Szczegółowy opis oferowanych łóżek wielofunkcyjnych” – str. 4 oraz str. 5 – zał. nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
W załączeniu

1. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
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